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 1. 开机后，屏幕右下角显示“off”，按  键进入运行状态，右下角显示“On”；

2. 若需更改温度，再次按  键暂停，右下角显示“off”后再次长按  键进入后台设置状态，
屏幕显示“max 100”，点击  、  键细调设置温度，长按  、  可进行快速设置。

3. 温度设置完成后，按  键进入运行状态，温度按照设置升降运行，屏幕右下角显示“On”；

 4. 按  键结束运行。
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莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

苏州：苏州工业园区杏林街 78号 13A栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388号 C12栋

上海徐汇区宜山路 700号
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