
八道分液仪快速操作指南
                                                                                                                           

 注意：a. 开机前确保加样台上未放置加样板，防止仪器做位置自检时喷头因位置没有调整到与加样板适配的高度而发生撞击，进而损
坏仪器。

b.“预加液体积”和“加液体积”设置倍数须为步进体积的整数倍，即步进体积是最小加液单位。
c. 请保存好外箱、包装材料、以备搬动或运输时使用。
d. 分液管路出厂前已校准好，不建议使用者自行校准。

一、使用说明
1. 取出八道分液仪，放置在水平、平稳的台面上；
2. 根据分液需求安装相应的分液管路；
3. 确认电源开关在“O”侧，加样台上暂不放置加样板，连接电源，将电源开关按至“I”侧，开机后屏 
幕和位置传感器自检；

4. 自检完成后进入模式选择界面，选择与所安装的分液管路相对应的模式；
5. 选择模式后进入主界面，将进样管放入待分装液体中，按“填充”键，待分装液体完全填充到硅胶管
和喷头中，完成系统润洗与气泡排出；

6. 放置加样板，调节喷头高度（建议喷头高出板面 5~10 mm），点击“校准”进行体积校准、位置校准并保存；
7. 保存校准参数后点击返回，进入加液设置界面，设置加液孔以及“行速”、“泵速”、“加液体积”和“预
加体积”；

8. 点击“运行”仪器开始分液，期间可暂停或停止加液操作；
9. 分液完成后点击“回抽”，液体倒流回分液瓶中。
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二、分液管路的选择与安装

1. 将插槽 A锁扣向外拉，释放插槽 A使其处于如图 2所示位置；

2. 首先将分液管路固定块 B插入在插槽 B（有螺丝钉的面向里），使管路自然垂直，将分液管路固定块
A插入插槽 A（有螺丝钉的面向外）；

3. 重新将 A插槽安装到图 1位置，用插槽 A锁扣将其固定；

4. 最后将喷头固定块插入喷头高度调节模块。 

 注意：硅胶管在安装过程中保持管路通直，不可拧曲成螺旋状态。
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三、软件设置
1. 开机后，仪器进行自检，自检通过后进入模式选择界面；
2. 根据加液需求选择分液管路（表 1），点击“确认”后进入主界面，若选择错误点击“  ”键重新选择；

表 1配置与参数
分液管路 8联排分液管路（20 µL~2000 µL） 8联排分液管路（50 µL~2000 µL）
货号 GLA9011 GLA9012
管径 1.0 mm 1.5 mm

分液体积范围 20 µL~2000 µL 50 µL~2000 µL
推荐泵速 中速 中速
推荐行速 中速 中速
分液精度 5 µL 10 µL

标准步进体积（纯水） 5 µL 10 µL
孔间差 CV <±3.0% <±3.0%

 说明：同样的体积，分液体积范围大的管路分液速度更快，分液体积范围小的管路分液精度更高。



3. 主界面
a. 填充
在校准、分液前，需长按“  ”使待分装液体完全充满分液管路，
分液管路中有少量气泡时，也可长按填充键消除气泡。

b. 回抽
分液完成后回收分液管路中的液体或管路中有大量气泡需重新
填充时，长按“  ”，液体倒流回试剂瓶中。

c. 校准
① 体积校准：标配的分液管路出厂前已经校准，在待分装液体
为纯水的条件下，8联排分液管路（20 µL~2000 µL）的标
准步进体积为 5 µL，8联排分液管路（50 µL~2000 µL）的标
准步进体积为 10 µL。
首先启动加液 5次，使管路处于平衡状态。通过称量（至少
需显示精度千分之一克级天平）和测量得到待分液液体的质
量与体积，并计算其密度，将进液口插入待分装液体，喷头
下方放置去皮称量过的 8联排，点击“  ”，每根管路
将有 100个步进体积的液体流出，称量计算出单孔的实际加
液体积（即总称体积的 1/8）并输入保存，软件自动计算出
步进体积（建议做 3次以上取稳定平均值）。

② 位置校准：设置板型并放置加液板后，点击“  ”，
再通过“  ”调整喷头位置；点击“  ”，通过“ 

 ”调整喷头位置，通过调整“  ”调整喷头高度，
调整完成后点击“  ”。

d. 加液板设置 
点击“加液板设置”进入加液板设置界面，包括“选孔”、“设置”。
① 选孔界面：设置需要加液的孔位，点击数字 1~12设置整行，
再次点击则取消选中（不可按列选择加液孔、不可选择单孔）；
亦可点击“  ”、“  ”、“  ”、
“  ”等快捷键进行设置，设置完成后点击保存返
回加液板设置界面。

② 加液设置界面：分别选择“行速”、“泵速”；“预加液体
积”指加液前使喷头中气泡排空的体积，预加液流出的试剂
将排入废液槽，“加液体积”指每孔所加液体的体积，设置
倍数须为步进体积的整数倍，设置完成后保存。

g. 服务
售后联系方式。

h. 系统设置 
工程师调试入口。

4. 运行界面
点击“  ”跳转至运行界面，显示加液孔、暂停键和停止键。
若点击“  ”，程序在当前孔加液完成后暂停，点击“  ”
继续加液；若点击“  ”，弹出确认操作提示框，点击“OK”
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后程序即刻停止，加液台和喷头返回初始位。

 说明：填充、校准中不需称量的步骤，可把分液管的出液口插入分液瓶内避免浪费试剂。
新安装管路后，需先启动加液 5 次使分液管稳定，第 6 次启动加液开始称量计算。
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